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НОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ЛЕТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ 


При оценке эффективности опыления сельскохозяйственных культур дикими пче- 
.лиными, а также для исследования многих вопросов их экологии необходимо учиты- 
вать их летную активность. Методы автоматической регистрации летной активности 
разработаны для пчел-листорезов (КІоѕіегтеуег, Сегһег, 1969), для ос (Ноге!, Спагиа|, 
1971) и для медоносных пчел (ВиггИ, Гей, 1973). Недостатком этих методик является 
постоянная нагрузка источников электропитания, что серьезно затрудняет их исполь- 
зование в полевых условиях. 

Для учета летной активности общественных и одиночных пчелиных мы разрабо- 
тали механо-электрический регистратор, включающийся только в момент записи. При- 
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Рис. 1. Схема механо-электрического регистратора (объяснение в тексте). 


Рис. 2. Образцы регистраций летной активности: 


а; — частота прилетов фуражиров шмеля Вотёиѕ автогит 1.. в гнездо; а3 — частота вылетов из 

гнезда; б — летная активность одиночной пчелы Оѕтіа гию Ё. в — летная активность пчелы-ли- 

стореза МевасвИе сігситсіпсіа КЪ у. !— пребывание в гнезде; 2 — фуражировочные полеты; 3 — 
полеты по сбору строительного матернала. 


-бор состоит из набора датчиков и регистрирующего устройства. Источник питания — 
батарейка от карманного фонарика (3336 л. 4,5 у). 

Принцип работы датчика основан на том, что прилетающее в гнездо и вылетаю- 
щее из него насекомое отклоняет заслонку (для семей шмелей) или волосовидную пру- 
жину (одиночные пчелы), замыкая тем самым электрическую цепь. При замыкании 
цепи каждый контакт включает одну из лампочек регистратора и засвечивает участок 
на светочувствительной ленте. 

Вариант датчика для семей шмелей сигпализирует о вылетах и прилетах раздель- 
но. Заслонка датчика (рис. 1,1) двигается в прорезь верхней части шмелепровода. Ме- 
‘таллическая ось заслонки опирается на боковые стенки шмелепровода стеклянными 
подшипниками (2). К концам оси припаяны тонкие стрелки-электроды из серебряной 
‘фольги (3). Стрелка на одном конце глубоко опущена в плексигласовую кювету со 
ртутью (4), что обеспечивает постоянный электрический контакт. Две стрелки проти- 
воположного конца оси находятся на некотором расстоянии от контактной поверхности 
ртути в двойной кювете (5). Замыкание. одного из контактов происходит лишь при 
‚отклонениях заслонки в момент влета или вылета шмеля-фуражира. Трение в системе 
«невелико, и шмели после 1—2 вылетов перестают реагировать на заслонку. 
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Как показали длительные : наблюдения, изолированные от гнезда кюветы со 
ртутью не оказывают вредного действия на жизнедеятельность семьи шмелей. Однако 
работы со ртутью следует проводить с надлежащей осторожностью, а во избежание 
образования амальгам места паек покрывать слоем лака. 

При работе с одиночными пчелами нет необходимости разграничивать регистра- 
цию влета и вылета, так как записи легко поддаются дешифровке (рис. 2, б, в). 
В упрощенном варианте датчика вместо заслонки до середины входа в гнездо вводит- 
ся выпрямленный волосок пружинки часового маятника — электрод. Волосок жестко 
закреплен на противоположном конце и проходит между двумя закороченными сере- 
бряными лепестками второго контакта (зазор — 1,5—2 мм). Контакт замыкается при 
прикосновении пчелы к волоску пружинки, вибрации гасятся кольцевым демпфером 
из напряженной медной проволоки. 

Регистрирующее устройство помещено в светонепроницаемый ящик и состоит из 
кассеты с лампочками от карманного фонарика 3,5 у (6) Ц вращающегося барабана 
с фотокалькой ФК-4 (7). , 

Кассета состоит из набора спаянных металлических трубок (по числу выходных 
контактов всех датчиков). Лампочки помещены внутри трубок. Обращенный к фото- 
кальке торец каждой трубки закрыт медной фольгой с тонкими вертикальными проре- 
зями. Зазор между кассетой и поверхностью барабана — 2—3 мм. 

Вращающийся барабан диаметром 250 мм смонтирован на оси суточного часового 
механизма термографа или барографа. На рис. 2 представлены образцы регистраций 
летной активности. С помощью описанного регистратора можно изучать как пищедо- 
бывательную, так и гнездостроительную деятельность одиночных пчел. 

В стационарных условиях в качестве датчиков использовались фотодиоды ФД-6 
с постоянной подсветкой, вмонтированные в шмелепроводы или трубки с гнездами 
одиночных пчел. Сигнал от фотодиода подается на электронное реле с последующей 
записью на регистраторе или на самопишущий мост МСІ-03 (при работе со шмелями). 
Последовательное соединение сопротивлений с лампочками подсветки позволяет про- 
изводить регистрацию от 2—3 гнезд на одном пере самописца. | 

Предлагаемые схемы регистрации летной активности также могут быть исполь- 


зованы при работе с медоносными пчелами в нуклеусах и небольших наблюдательных 
ульях. 
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